
Α. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε.                     
Τσαµαδού 12, 185 31 Πειραιάς
Τ. 210 41 75 865 - F. 210 41 72 895
info@tsakalidislabs.gr
www.tsakalidislabs.gr

Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθµός: 1821124

Είδος δείγµατος: Νερό

Χαρακτηρισµός: Νερό 2- Κωδικός: SA018/3497

Συσκευασία: 1 υάλινη φιάλη 250 ml

Υπεύθυνος δειγµατοληψίας: Πελάτης

Τόπος: ---

Χρόνος: ---

Σηµείο: ---

Σφραγίδα: Καµία

Κατάσταση δείγµατος: Κανονική

ΗΠ.ΕΡ.-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι-ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι.-ΤΖΙΜΑΣ Π. ΟΕ

ΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 192

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

κου ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3/8/2018Ηµεροµηνία έκδοσης:Υπ’ όψιν

Στοιχεία πελάτη

Στοιχεία δείγµατος

Ηµεροµηνία παραλαβής: 30/7/2018 11:30:00 πµ

Θερµοκρασία: 9,6°C

Μέθοδος: ---

45221

Στοιχεία δειγµατοληψίας

Ηµεροµηνία ανάλυσης: 2/8/2018 - 3/8/2018

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Αποτελέσµατα ανάλυσης

ΟΡΙΑ

Τρι Ο.617 µg / l .36Τριαλοµεθάνια

Chl Ο.617 µg / l <2,036Chloroform

Br Ο.617 µg / l <2.036Bromodichloromethane

Dib Ο.617 µg / l <2.036Dibromochloromethane

Br Ο.617 µg / l 3.436Bromoform

Tot Ο.617 µg / l <9.4 max 10036Total Trihalomethanes

Για την
Α. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε.

ΓΚΑΓΚΟΜΟΙΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τεχνικός ∆ιευθυντής

ΟΡΙΑ:ΚΥΑ Γ1(δ) / ΓΠ οικ.67322/2017 για την "Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης".

Τα ανωτέρω αποτελέσµατα αφορούν µόνο το δείγµα που εξετάσαµε.
Απαγορεύεται η µερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Α. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε.
(*)Προσδιορισµοί εκτός πεδίου εφαρµογής διαπίστευσης.

Σελίδα 1 από 1 ∆οκιµές - Αρ. Πιστ. 16
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Τα ανωτέρω αποτελέσµατα αφορούν µόνο το δείγµα που εξετάσαµε 
Απαγορεύεται η µερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Α. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε. 
(*) Προσδιορισµοί εκτός πεδίου εφαρµογής διαπίστευσης 

 ∆οκιµές - Αρ.Πιστ.16 

Σελίδα 1 από 1 

 Ηµεροµηνία έκδοσης: 6/8/2018 

Αποτελέσµατα ανάλυσης  Ηµεροµηνία Ανάλυσης : 2/8/2018 – 3/8/2018 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΡΙΑ 

Τριχλωροαιθένιο (TCE) Ο.617 µg / l LOD=0,2 (α) 

Τετραχλωροαιθένιο Ο.617 µg / l (α) 

∆ιχλωρο-1,2-αιθάνιο Ο.617 µg / l 

11.0

 1.5 

Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,2 max 3,0 

LOD: Limit of detection (Όριο ανίχνευσης).    (α):max 10 µg/l  (το άθροισµα συγκεντρώσεων των 2 ενώσεων). 

ΟΡΙΑ:ΚΥΑ Γ1(δ) / ΓΠ οικ.67322/2017 για την "Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης". 

Η παρούσα εκδίδεται κατόπιν συµπληρωµατικής εντολής δοκιµών, την οποία µας δώσατε τηλεφωνικά. 

Για την 
Α. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε. 

ΓΚΑΓΚΟΜΟΙΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
Τεχνικός ∆ιευθυντής 

Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθµός : 1821124 

Συµπληρωµατική αναφορά 



Πιστοποιητικό Αποτελεσμάτων

E-mail: info@iper.gr
 Ιστοσελίδα: www.iper.gr

21ης Φεβρουαρίου 192
Ιωάννινα 45221

Ελλάδα

Τηλ.: 26510 28886
Fax: 26510 28010

Α.Μ. Πιστοποιητικού: SΑ018/3497-1
Ημ/νία Έκδοσης: 3/8/2018

Επωνυμία : ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Είδος: Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Κινητό:

ΦΑΞ: 2467350 217

Υπεύθ. Επικ.: κ. ΣΚΡΑΠΑΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α.Μ. Δείγματος: SΑ018/3497

Ημ/νία Παραλαβής: 28/7/2018

Περιγραφή: Νερό

Σήμανση Πελ.: ΝΕΡΟ 2, ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ : ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Τηλέφωνο: 2467350 213 - 2467350 213
Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ , 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

E-mail: d.dykm@kastoria.pdm.gov.gr

Υπεύθ. Δειγματολ.: ΠΕΛΑΤΗΣ

Έναρξη Δοκιμών:28/7/2018 Λήξη Δοκιμών:3/8/2018

Κατάσταση Δείγματος 
κατά την παραλαβή: ΚΑΛΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ
Κωδικός 
Δοκιμής

Προσδιοριζόμενη 
Παράμετρος

α/α ΑποτέλεσμαΜέθοδος Νομοθετική Παράμ. Σ

Τα ανωτέρω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση και το οποίο αναφέρεται παραπάνω. Δεν

 επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά μόνο καθ' ολοκληρίαν εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του 

εκδίδοντος εργαστηρίου.

Σελίδα 1 από 1Τράπεζα ALPHA BANK - Αρ. Λογ.: 403002320000114 IBAN: GR95 0140 4030 4030 0232 0000 114 E-510-1

Παρατηρήσεις: Η ανάλυση έγινε σε συνεργαζόμενο διαπιστευμένο εργαστήριο.

Επιστημονικός 
Υπεύθυνος

Λαμπρόπουλος Ιωάννης 
Phd Chemist

Διευθυντής 
Εργαστηρίου

Τζίμας Παναγιώτης 
Msc Chemist

GC-FID Method1 CM138 Προσδιορισμός 1,2-
διχλωροαιθανίου

3 μg /L<0,2 μg /L

GC-FID Method2 CM139 Προσδιορισμός 
τριχλωροαιθενίου και 
τετραχλωροαιθενίου

10 μg /L12,5 μg /L




